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Especificagfio Técnica
(Caracteristicas minimas)

EC0923 Pack de Bateria para Monitor Multiparamétrico Dixtal

Area:

UTI Centro C:rurglco fntemac;oes CAIO e Ambulatorios.

Qtde:

128 .. |Data: |10/07/19

1. Descricio

Pack de b

ateria de niquel-hidreto metélico (Ni-MH) para monitor multiparamétrico

da marca Dixtal, modelos DX2021, DX2020 e DX2023.

2. Caracteristicas técnicas minimas:
2.1. Tensfo de trabalho: 12V;
2.2. Corrente por hora: 3000mAh;
2.3. Dimenstes (AxLxC): 42x45x113 mm;
2.4, Tensdo de entrada: 24Vce /2.5A (Méax);
2.5. Tensdo de saida: 12Vee /9.0A (Max);

Fig. I - Visdo superior do pack de bateria

Fig. 2 — Visdo lateral do pack de bateria
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Fig. 3 — Fiagdo com conector do pack de bateria

A. Da proposta e das condig¢des comerciais:
A.1. A proposta deverd informar os valores unitérios;
A2, A empresa devera entregar junto com a proposta, o catdlogo com figuras e
descritivo do equipamento em questdo;
A.3. Prazo de garantia minima de 90 dias;
A.4. A proposta devera conter os prazos de entrega do equipamento;
A.5. O transporte do equipamento e seus custos sdo de responsabilidade da empresa
fornecedora ‘e devera ocorrer, medlante agendamento prévio, durante horario
comercxai




